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Запропоновано підхід та технологію синтезу 
універсальних технічних засобів для моніторингу 
екологічних параметрів довкілля широкого спек- 
тру – кліматичних, радіаційних, концентрації 
забруднюючих речовин та інших. Використана 
методика розділення функцій первинної реєстрації 
інформаційних сигналів та подальшої їх цифрової 
обробки дозволила уніфікувати вимоги до викори-
стовуваних у системі вимірювальних перетворю-
вачів та обчислювальних засобів
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ля, інформаційно-вимірювальна система, інтелек-
туальний вимірювальний перетворювач, паралель-
на обробка коду
Предложен подход и технология синтеза уни-
версальных технических средств для мониторин-
га экологических параметров окружающей среды 
широкого спектра – климатических, радиацион-
ных, концентрации загрязняющих веществ и др. 
Использованная методика разделения функций 
первичной регистрации информационных сигна-
лов и последующей их цифровой обработки позво-
лила унифицировать требования к используемым 
в системе измерительным преобразователям и 
вычислительным средствам
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окружающей среды, информационно-измеритель-
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Недоліком сучасних електронних систем моні-
торингу екологічних параметрів довкілля є вузька 
спеціалізація вимірювального обладнання [1, 2]. В 
першу чергу це зумовлено специфікою і широким 
спектром контрольованих параметрів, і, відповідно, 
особливостями функціонування та технічних харак-
теристик використовуваних в обладнанні сенсорів і 
вимірювальних перетворювачів фізичних величин 
[3, 4]. Різноманіття використовуваних сенсорів і ши-
рока номенклатура приладів утруднює як первинну 
обробку даних, так і їх систематизацію. Розробка 
аналітичних звітів і прогнозів є складною і трудо-
місткою задачею. Особливо це стосується регіональ-
них (РСМД) і державної в Україні систем моніто-
рингу (ДСМД) довкілля, де обсяг накопичуваної 
інформації та звітів наразі зростає в геометричній 
пропорції [5]. Розроблені наразі і використовувані 
в РСМД і ДСМД системи автоматизованого збору і 
обробки даних тільки частково вирішують вказані 
проблеми, оскільки значна частина операцій при 
передачі даних від одного типу технічних засобів 
(ТЗ) до інших, від одних установ та міністерств до 
інших і т.п., передбачає використання проміжних но-
сіїв, а за параметрами та формою подання даних такі 
ТЗ погано узгоджені. Тому актуальним є завдання 
створення комп’ютерних і технічних засобів для 
підвищення рівня автоматизації збору і обробки 
екологічних даних.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Варто відмітити, що питанням екологічного моні-
торингу довкілля останнім часом приділяється зна-
чна увага, про що свідчить значна кількість науко-
вих публікацій [6–9], навчальних програм [10, 11], та 
рішення, які приймаються на державному рівні [5]. 
Однак, загальним їх недоліком, є відсутність належ-
ного вирішення проблеми комплексного підходу до 
технічного забезпечення екологічного моніторингу. Як 
правило, технічні питання вирішуються для локаль-
них завдань, наприклад вимірювання рівня ультрафі-
олетового випромінювання [7–9], дослідження шкід-
ливих викидів в атмосферу та інші. Тому створення 
узагальнених баз даних, які об’єднують різні фактори 
впливу на середовище і часто пов’язані між собою та 
потребують комплексного аналізу, є дуже трудоміст-
кою задачею. Технічним вирішенням даної пробле-
ми може бути створення уніфікованих комп’ютерних 
пристроїв і систем (КПС), які мають функціонува-
ти на основі типових стандартизованих протоколів 
і забезпечувати взаємодію базових структур КПС із 
різноманітними наборами вимірювальних перетворю-
вачів і сенсорів, і в автономному режимі забезпечувати 
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збирання інформації, створення баз даних і знань на 
основі експертних даних та проведення моделювання 
й аналізу за різними типами запитів і зрізів баз даних 
[13–15]. Підхід до побудови прототипу такої технічної 
системи з багаторівневою ієрархічною реалізацією 
взаємозв’язків між компонентами запропоновано в [2, 
12]. Недоліком технічних рішень описаних в [5, 12] є 
орієнтація системи на дискретні різнотипні ТЗ для 
різних типів екологічних параметрів і даних. 
3. Ціль та задачі дослідження
Метою даної роботи є розробка загальних засад і 
технічних рішень для створення уніфікованого під-
ходу і відповідних технічних засобів для цифрової 
обробки інформації з різнотипових сенсорів і вимірю-
вальних перетворювачів. 
Для досягнення мети необхідно було вирішити на-
ступні завдання: на основі систематизації даних щодо 
особливостей вимірів широкого спектру екологічних 
параметрів довкілля запропонувати методику уніфі-
кованого підходу до їх реєстрації; розробити струк-
турно-алгоритмічні рішення, які б дозволили спро-
стити технічну реалізацію комп’ютеризованої системи 
обробки даних параметрів довкілля та розширити її 
функціональні можливості; дослідити можливості 
оптимізації запропонованих технічних рішень для 
підвищення швидкості обробки інформації і застосу-
вання їх в умовах виробництва.
4. Методика уніфікованої цифрової обробки даних
Завдання уніфікації цифрової обробки інформації 
(ЦОІ) потребує вирішення двох основних категорій 
питань.
По перше, це технічні питання, спрямовані на 
створення базових апаратно-програмних засобів 
регіонального рівня для автоматизованої системи 
комплексного багатопараметричного екологічного 
моніторингу забруднення атмосфери шкідливими 
викидами (СО, SO2, NOx, пилу та іншими речовина-
ми), рівня ультрафіолетового та радіаційного γ-ви-
промінювання навколишнього середовища, сейс-
мічної активності земної кори і, зрозуміло, також 
кліматичних параметрів – температурних спостере-
жень, атмосферного тиску, вологості, перерозподілу 
повітряних мас та інше. Таке коло завдань можна 
окреслити терміном первинної обробки і накопичен-
ня інформації.
По друге, це задачі вторинної обробки даних і теле-
комунікації. Вони передбачають розробку програмних 
і технічних рішень місцевого і регіонального рівня зі 
створення чи адаптації телекомунікаційної мережі 
для передачі інформації від локальних станцій до 
центрального сервера, створення алгоритмічно-про-
грамного забезпечення для формування баз даних 
(фізичного накопичення, математичного моделювання 
і статистичної обробки та аналізу результатів експе-
риментальних досліджень) і підтримки прийняття рі-
шень щодо запобігання чи зменшення впливу неспри-
ятливих умов і надзвичайних ситуацій на здоров’я і 
господарську діяльність населення.
З іншого боку, питання моніторингу вказаних пара-
метрів досить часто доводиться вирішувати в локаль-
них масштабах, зокрема, наприклад, при забезпеченні 
санітарно-гігієнічних умов на виробництві, де застосо-
вуються шкідливі для людини види випромінювання, 
чи можливі більші за гранично-допустимі концентра-
ції (ГДК) шкідливих речовин. У цьому випадку до-
цільними для уніфікованої обробки, окрім контролю і 
тривалого моніторингу локальних параметрів обмеже-
ної в просторі екосистеми, є також функції управління 
чи корекції стану контрольованого довкілля.
5. Застосування реконфігуровних 
мультифункціональних комп’ютерних систем для 
обробки даних з моніторингу екологічних параметрів 
довкілля
Враховуючи вказані особливості і вимоги до мето-
дик ЦОІ та технічних рішень узагальнену структуру 
базової системи доцільно виконати за модульно-ієрар-
хічним принципом (рис. 1). Основою системи є базовий 
модуль цифрової обробки даних (АР БМ ЦОД) з функ-
ціями адаптивного налаштування за типом реалізову-
ваних завдань та, при необхідності, власного реконфі-
гурування на програмному й апаратному рівні.
Такий модуль повинен володіти розгалуженою сис-
темою інтерфейсів і значною обчислювальною потуж-
ністю. Проте, особливих вимог щодо швидкодії і пара-
лелізму обчислень до даного модуля не виставляється. 
Паралельна обробка інформації в ньому закладаєть-
ся на рівні обслуговування периферійних пристроїв 
(ПП), а не прискорених обчислень.
Основний модуль ПП охоплює масиви різнотипових 
інтелектуальних сенсорів і вимірювальних перетворю-
вачів (ІСіВП). Його призначення – первинна обробка 
інформаційних сигналів, їх форматування і маршалінг 
отриманих даних до АР БМ ЦОД для основної обробки. 
Зауважимо, що виділення в окрему структурну одини-
цю ІСіВП та розділення функцій первинної обробки 
інформації та обробки форматованих даних якраз, на 
відміну від інших аналогічних технічних рішень, і доз-
воляє уніфікувати представлення інформації і стандар-
тизувати вимоги до базових вузлів системи. 
Режими мультифункціональності та прискорених 
обчислень можна забезпечити за рахунок власної по-
тужності базового модуля ЦОД, або з допомогою ре-
конфігуровності комп’ютерної системи (РКС). Для 
цього в структурному рішенні (рис. 1) передбачені 
модулі, на основі яких реалізують репрограмовані 
середовища (МРС) та модулі бібліотек файлів рекон-
фігурування (МБФРК).
Інтерфейсні шини для зв’язку з ІСіВП та сервера-
ми вищого рівня ієрархії, як правило, повинні бути 
розділені. Дана вимога виставляється з тих мірку-
вань, що для реалізації окремих типів ІСіВП хоч і 
використовуються стандартизовані апаратні рішення 
інтерфейсів на доступній елементній базі, проте про-
токоли обміну даними є індивідуальними і повинні 
враховувати особливості та функціональне виконан-
ня і призначення інформаційних перетворювачів, а 
також забезпечувати надійне кодування і передачу 




Таким чином, згідно узагальненої моделі системи, 
на ІСіВП покладаються завдання ідентифікації типів 
вимірюваних сигналів, їх нормування і масштабуван-
ня відповідної шкали вимірювального перетворювача. 
До функцій АР БМ ЦОД належать завдання загальної 
синхронізації та ущільнення вимірювальних каналів, 
а процеси швидкої обробки даних виконуються за 
допомогою математичних співпроцесорів, які в залеж-
ності від вхідних інформаційних потоків, реалізують-
ся в програмовному середовищі МРС. Звичайно, що 
набір виконуваних задач обмежується бібліотечним 
списком файлів реконфігурації, однак, структурно 
МБФРК може реалізовуватись як на статичних еле-
ментах пам’яті, так і на основі Flash-технології, що 
розширює можливості системи у напрямку динамічної 
ідентифікації доступних файлів реконфігурування.
Для оперативного відображення контрольованих 
даних та можливості застосування системи в умовах 
виробництва її доцільно обладнати засобами візу-
алізації та відображення результатів моніторингу і 
моделювання (ЗВ РММ). Таким чином, запропоно-
вана адаптивно-реконфігуровна інформаційно-вимі-
рювальна комп’ютеризована система (АР ІВ КС) для 
буде функціонально завершеним об’єктом, здатним 
вирішувати широкий спектр завдань з 
екологічного моніторингу параметрів 
довкілля та санітарно-гігієнічних умов 
виробничих середовищ.
6. Особливості функціонування та 
технічної реалізації базового модуля 
цифрової обробки даних
Для перевірки працездатності та 
ефективності обробки інформації за до-
помого запропонованого підходу і тех-
нічних рішень проведено імітаційне мо-
делювання базової структури (рис. 2) 
в середовищах програмування Proteus, 
Altium Design, а також реалізовано ескіз-
ний макет на реальних компонентах. 
В якості мікропроцесора (CPU, 
рис. 2) використано мікроконтролер фір-
ми STMicroelectronics STM32F103VC, 
що має ядро на основі ARM-архітектури 
Cortex-M3. Його базові характеристики, 
зокрема робоча частота 72 МГц, виконан-
ня множення за один такт та апаратне ді-
лення, наявність 384 Кб флеш-пам’яті, 64 
Кб оперативної пам’яті, а також наявність 
статичного контролера пам’яті і набору 
таймерів дозволяють в повному обсязі 
виконувати завдання синхронізації ін-
формаційних потоків у вимірювальній 
системі. В той же час, наявність різних 
типів інтерфейсів (SPI, USART, CAN, 
USB, SDIO, I2C, I2S) дає можливість ре-
алізувати робочу станцію стаціонарного 
типу і спрощує роботу з нестандарти-
зованими інтерфейсами вимірювальних 
перетворювачів. Однак для роботи у 
безпровідному режимі дане рішення по-
требує застосування додаткових модулів 
безпровідної передачі даних. Наявність 
USB інтерфейсу спрощує реалізацію мобільного варі-
анту БМЦОД для виробничих потреб. Крім того досить 
потужні вбудовані засоби аналогово-цифрового (ADC) 
та цифро-аналогового (DAC) перетворення інформа-
ційних сигналів дає можливість безпосередньо працю-
вати з периферійними пристроями в умовах реалізації 
пристрою для контролю санітарно-гігієнічних умов 
на виробництві, в медичних установах та інше. Таким 
чином, розвинена інфраструктура даного контролера 
забезпечує йому хороші характеристики для обміну да-
ними з радіо модулем, репрограмованим середовищем 
та зовнішніми пристроями. Недоліком можна назвати 
відсутність апаратної можливості розшифровування 
зашифрованих даних, що надходять з радіомодуля. 
Хоча потужне ядро та висока частота роботи даного 
CPU дозволяє зробити це програмно.
Наразі розглядається питання застосування мікро-
процесорів серії STM32F4XX (зокрема STM32F407VG) 
в якості CPU. Це рішення може забезпечити ряд пе-
реваг: Cortex-M4 має робочу частоту 168 МГц, 1 Mб 
флеш-пам’яті, 192 Кб оперативної пам’яті, наявність 
різноманітної периферії (додатково до попередньо-
го – генератор випадкових чисел, USB OTG FS/HS, 
 
Рис. 1. Узагальнена структурна схема адаптивно реконфігуровної 
інформаційно-вимірювальної системи для моніторингу екологічних 
параметрів довкілля
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Ethernet 10/100, апаратний модуль шифрування/де-
шифрування AES, DES, TDES, хеш-функції md5, sha1). 
Також в якості модуля CPU може виступати будь-які 
мікропроцесорні модулі, для прикладу Allwinner A20 з 
робочою частотою 1 ГГц на основі двох ядер Cortex-A7. 
Недоліком останнього можна назвати занадто потужні 
параметри для поставлених задач.
Рис. 2. Особливості реалізації та обробки даних у 
базовому цифровому модулі системи моніторингу 
параметрів довкілля
В модулі ІСіВП апробовано різні типи сенсорів, 
що відносяться до різних категорій визначених на 
етапі синтезу узагальненого структурного рішення 
системи (рис. 1). Застосовані сенсори аналогового та 
цифрового типу для реєстрації тиску і температу-
ри (LPS331AP), вологості (HCH 1000), вуглекислого 
газу (MQ-7), складних вуглеводнів (TDS0048), а та-
кож напівпровідникові сенсори ультрафіолетового та 
інфрачервоного випромінювання показали хорошу 
відтворюваність результатів вимірів та узгодженість 
функціонування з мікроконтролерами фірми Atmel, 
зокрема ATmega 8 та іншими. Це дозволило реалізу-
вати модуль інтелектуальних цифрових сенсорів, які 
мають можливість як проводової, так і безпровідної 
передачі даних, в тому числі і з використанням радіо-
модулів типу RFM12B.
RF modul (рис. 2) – це модуль RFM12B, що дозво-
ляє передавати дані в двох напрямках, тобто виконує 
функції як приймача, так і передавача даних. Робоча 
частота модуля прийому-передачі 433 МГц. Якщо 
використовувати антену на повну хвилю передачі, то 
радіус дії на горизонті без перешкод складає 300 м. 
Для спряження з CPU чи FPGA даний модуль містить 
SPI-інтерфейс, що можна безперечно віднести до його 
переваг. Недоліком є вартість пристрою і залежність 
радіусу передачі від висоти антени. В якості без-
провідного модуля передачі даних також частково 
апробовано і промислові радіомодулі, які мають по-
тужніший радіус дії, зокрема модулі Bluetooth, GSM 
та GPS. Головним недоліком в цих випадках є або ціна 
пристрою, або радіус його дії.
В якості програмованого середовища FPGA ви-
користовується схема Cyclone4 EP4CE6E, що має 
наступні характеристики: 6272 логічних вентилів 
(LEs), 270 Кбіт пам’яті, 15 апаратних помножувачів 
розрядністю 18×18, 2 вузли фазового автоматичного 
налаштування частоти (ФАНЧ, в англійському по-
значенні – PLL), 8 штук незалежних банків портів. 
Дані мікросхеми використовуються як фільтри для 
швидкого перетворення Фур’є (ШПФ), та як спеці-
алізовані процесори. Оскільки в них є забезпечена 
наявність апаратного паралелізму, то дані схеми доз-
воляють дуже швидко обробляти інформацію. Єди-
ним, чим відрізняються схеми даної серії від інших, 
це наявністю спеціалізованої периферії та кількістю 
вентильних матриць, а відповідно, швидкодією. Хоча 
для вирішення поставлених задач можна використати 
програмовані середовища інших виробників (Xilinx, 
Actel), але недоліком цих схем є висока цінова харак-
теристика.
EEPROM/FLASH. Наявність даних блоків забез-
печує можливість накопичення інформації а також 
її моделювання. В якості EEPROM для відпрацю-
вання моделі було апробовано пам’ять фірми Atmel 
AT24C512 – енергонезалежна пам’ять, що працює за 
протоколом І2С, хоча можливе використання анало-
гічних компонент інших виробників. Недоліком вка-
заної мікросхеми є обмеження максимальної швид-
кості обміну даними на рівні 400 КГц, при робочій 
напрузі в діапазоні 2.5–5.5 В. Однак це не обмежує 
можливості системи, оскільки EEPROM призначено 
для зберігання файлів базових конфігурацій комп’ю-
терних засобів, а тому може використовуватись не в 
режимі реального часу. Якщо потрібно забезпечити 
вищу швидкодію, то можна використовувати інший 
аналог EEPROM з інтерфейсом SPI – це інтегральна 
схема 25LC512-I/P, яка забезпечує потрібну швид-
кість обміну даними на частоті 20 МГц і має об’єм 
пам’яті 64 КБ. Також потрібні параметри для більш 
швидкого обміну даними мають EEPROM з паралель-
ною організацією, як наприклад AT28HC256 (32 КБ, 
швидкість запису – до 10 мс). Недоліком EEPROM є 
обмежений об’єм пам’яті, тому в якості модуля для 
зберігання даних та конфігурацій під різні задачі 
краще пропонувати FLASH пам’ять. Для прикладу 
MT29F2G08AACWP – 2 ГБ флеш пам’ять, 30 ns читан-
ня, або SPI flash M25PXX. Також в якості масиву для 
зберігання даних може бути використана SD-карта.
7. Висновки
На основі проведених досліджень запропоновано 
підхід та технологію синтезу універсальних техніч-
них засобів для моніторингу екологічних параметрів 
довкілля широкого спектру – кліматичних, радіацій-
них, концентрації забруднюючих речовин та інших. 
Використана методика розділення функцій первин-
ної реєстрації інформаційних сигналів та подальшої 
їх цифрової обробки дозволила уніфікувати вимоги 
до використовуваних у системі вимірювальних пере-
творювачів та обчислювальних засобів. Розширення 
функціональності системи і спрощення її технічної ре-
алізації досягнуто за рахунок застосування структур-




вимірювальних перетворювачів та комп’ютерних засо-
бів з реконфігуровною архітектурою. Запропонована 
методика паралельної обробки кодів ідентифікації ін-
телектуальних сенсорів у центральному процесорі та 
співпроцесорі збору даних дозволяє вдвічі підвищити 
швидкість сортування вхідних даних та, відповідно, 
збільшити кількість інформаційних каналів для ре-
єстрації екологічних параметрів довкілля. Універ-
сальність запропонованого базового модуля цифрової 
обробки даних та наявність розвиненої периферії ви-
користаного для ескізного макетування пристрою мік-
ропроцесора STM32F103VC дозволяє адаптувати його 
для застосування в якості засобу для санітарно-гігіє-
нічного контролю виробничих приміщень.
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